Nr zlecenia wewnetrznego 1541/PZ-COV/2020/NO

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY
- PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Zaktad Ochron Osobistych

Nr 1541/PZ-COV/2020/NO
TEMAT:

Wykonanie badan pdtmasek filtrujgcych wg wytycznych CIOP/NO/2020 V.01

ZLECENIODAWCA:

Alterson Polska Sp. z 0. o.
03-464 Warszawa

pl. Hallera 5/14A

NIP: 521-36-22-538

Data rozpoczecia: 12.11.2020r. Data zakoniczenia: 24.11.2020 r.

Imie i nazwisko

Gtéwny wykonawca Matgorzata Okrasa

Wykonawcy

Z-CA K] VNIKA
Zzktadu Oc bistych
dr hab. inz G Bartkowiak
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Nr zlecenia wewnetrznego 1541/PZ-COV/2020/NO

1. Przedmiot zlecenia

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie badan penetracji wobec aerozolu chlorku sodu oraz oporu
oddychania wg wymagan wytycznych CIOP-PIB dla masek niemedycznych przeznaczonych do uzytku
prywatnego (CIOP/NO/2020 V.01) dla pétmasek filtrujgcych BROYX ANTYSMOG SPORT X-MM500 FFP1
NR dostarczonych przez Alterson Polska Sp. z 0. 0.; 03-464 Warszawa; pl. Hallera 5/14A.

Miejsce wykonania badan: Zaktad Ochron Osobistych CIOP-PIB
Pracownia Sprzetu Ochrony Uktadu Oddechowego
90-133 £6dz, ul. Wierzbowa 48

Data otrzymania probek do badan: 05.11.2020 .
Data sporzadzenia sprawozdania: 24.11.2020r.

Sprawozdanie zawiera stron — 6 (szesc)

Uwagi: Bez pisemnej zgody CIOP-PIB sprawozdanie nie moze by¢ powielane fragmentarycznie, lecz
tylko w catosci.

Uzyskane wyniki odnosz3 sie wytgcznie do przebadanych prébek.

2. Obiekt badan

Badaniom poddano 5 sztuk pdtmasek filtrujgcych BROYX ANTYSMOG SPORT X-MMS500 FFP1 NR
bez uwzglednienia procedur przygotowania probek do badan w zakresie: kondycjonowania

termicznego, odpornosci mechanicznej i symulacji warunkdw oddychania. Obiekt badan przedstawiono
na fotografii 1.

Fot. 1. Pétmaska filtrujgca BROYX ANTYSMOG SPORT X-MM500 FFP1 NR (Alterson Polska Sp. z 0. 0.).

3. Metodyka badan
= Badanie penetracji aerozolem chlorku sodu zgodnie z CIOP/NO/2020_V.01 p.5.1
= Badanie oporu oddychania zgodnie z CIOP/NO/2020_V.01 p.5.2
= QOcena organoleptyczna zgodnie z CIOP/NO/2020_V.01 p.5.3
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Nr zlecenia wewnetrznego 1541/PZ-COV/2020/NO

KARTA WYNIKOW BADAN
OPORU WDECHU

Obiekt badan: Pétmaska filtrujgca BROYX ANTYSMOG SPORT X-MM500 FFP1 NR

O1N 115
02N 125 Pétmaski spetniaja
wymagania p. 4.9
03N 137 <210Pa wytycznych
CIOP/NO/2020_Vv.01
AN 134 dla oporu wdechu
05N 117

Podane wyniki odnosza sie wytacznie do przebadanych préobek

N — probka nowa (taka jak otrzymano)
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KARTA WYNIKOW BADAN
OPORU WYDECHU

Obiekt badan: Pétmaska filtrujgca BROYX ANTYSMOG SPORT X-MMS500 FFP1 NR

01N 81
02N 84 Pétmaski spetniajg
wymagania p. 4.9
03N 99 <300 Pa wytycznych
CIOP/NO/2020_V.01
04N 103 dla oporu wydechu
O5N 90

Podane wyniki odnosza sie wytgcznie do przebadanych probek

N — prébka nowa (taka jak otrzymano)
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KARTA WYNIKOW BADAN
SKUTECZNOSCI FILTRACII

Obiekt badan: Pétmaska filtrujgca BROYX ANTYSMOG SPORT X-MM500 FFP1 NR

06N 97,1

b 97,9 Pétmaski spetniajg
08 N 98,4 > 80% wy”:v‘;gtz’c‘;:c':'m
09N 97,2 CIOP/NO/2020_V.01
10N 97,9

Podane wyniki odnosza sie wytgcznie do przebadanych prébek

N — probka nowa (taka jak otrzymano)
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KARTA OCENY ORGANOLEPTYCZNE)

Obiekt badan: Pétmaska filtrujgca BROYX ANTYSMOG SPORT X-MM500 FFP1 NR

Informacja
producenta

Pozytywny

Informacja dostarczona przez producenta
powinna by¢ zgodna z p. 6 wytycznych
CIOP/NO/2020_V.01

Pétmaski spetniajg wymagania
p. 4.1 wytycznych
CIOP/NO/2020_V.01

Pakowanie

Pozytywna

Maski powinny by¢ oferowane do
sprzedazy zapakowane pojedynczo.

Pétmaski spetniajg wymagania
p. 4.2 wytycznych
CIOP/NO/2020_V.01

Materiaty

Pozytywny

Uzyte materiaty powinny by¢ w stanie
wytrzymac uzytkowanie i noszenie przez
okres, na jaki maska zostata
zaprojektowana do uzywania. Maksymalny
czas uzytkowania masek nie powinien by¢
dtuzszy niz 4 h (nieprzerwanego
stosowania). Materiaty, ktére moga wejsc¢
w bezposredni kontakt ze skorg
uzytkownika nie powinny by¢ znane, jako
mogace powodowac podraznienia lub inne
niekorzystne efekty dla zdrowia.

Potmaski spetniajg wymagania
p. 4.3 wytycznych
CIOP/NO/2020_V.01

Czyszczenie i
dezynfekcja

Pozytywny

Jezeli maska nie jest zaprojektowana tylko
do jednorazowego uzycia, to uzyte
materiaty powinny wytrzymywac
czyszczenie i dezynfekcje Srodkami
zalecanymi przez producenta. Procedura
czyszczenia i dezynfekcji moze by¢
zaakceptowana tylko wéweczas, gdy
istniejg, co do niej naukowe dowody
wskazujgce na skutecznosé dziatania
wobec wirusa SARSCOV-2.

Pétmaski spetniajg wymagania
p. 4.4 wytycznych
CIOP/NO/2020_V.01

Zawor(-ory)
wydechowe(-e)

Pozytywny

Maska moze mie¢ jeden lub wiecej
zaworow wydechowych. Zawoér(ory)
wydechowy(-e) powinny by¢ chronione
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
mechanicznym lub powinny byé odporne
na zabrudzenie i uszkodzenie
mechaniczne.

Pétmaski spetniajg wymagania
p. 4.5 wytycznych
CIOP/N0O/2020 V.01

Nagtowie

Pozytywny

Nagtowie powinno by¢ regulowalne i
wystarczajagco mocne, aby pewnie
utrzymywac maske na twarzy uzytkownika.
Nagtowie powinno by¢ zaprojektowane
tak, zeby maska mogta by¢ w sposéb tatwy
zdejmowana i zaktadana.

Pdétmaski spetniajg wymagania
p. 4.6 wytycznych
CIOP/NO/2020_V.01

Wykonczenie
elementow

Pozytywny

Elementy, ktére moga wejs¢ w kontakt z
uzytkownikiem nie powinny mie¢ ostrych
krawedzi lub zadzioréw.

Pdétmaski spetniajg wymagania
p. 4.7 wytycznych
CIOP/NO/2020 V.01

Koniec sprawozdania
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